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Registro de temperatura 
 APP  Va-Q-nection1



Introdución
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Objetivo: Evaluación de dispositivo de control de temperatura de VaqTEC. 

Detalles de Instalación: 

El dispositivo de medición de temperatura que ofrece vaqtec se encuentra incorporado a la 
VaqMed. Ambas partes deben permanecer juntas todo el ciclo del embalaje. 

El dispositivo es programado por VaqTEC bajo sus procedimientos de calidad y cuenta con 
certificado de calibración (validéz 1 año) 

 

El dispositivo registra datos cada 5 minutos. 

Duración: mayor a 15 días (a confirmar) 

 

 

Descarga de APP:  

Descarga de APP desde IOS o Android bajo el nombre : Va-Q-nection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dispositivo de medición de temperatura que ofrece VA-Q-TEC se en-
cuentra incorporado a la caja VaqMed. 

Ambas partes deben permanecer juntas todo el ciclo del embalaje.
El dispositivo es programado por VaqTEC bajo sus procedimientos de 

calidad y cuenta con certi�cado de calibración (validez 1 año)

dispositivo de control de temperatura de VaqTEC.

El dispositivo registra datos cada 5 minutos.



1- Descarga de Aplicación desde IOS o Android bajo el nombre : 

Descarga de Aplicación 

Va-Q-nection
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Objetivo: Evaluación de dispositivo de control de temperatura de VaqTEC. 

Detalles de Instalación: 

El dispositivo de medición de temperatura que ofrece vaqtec se encuentra incorporado a la 
VaqMed. Ambas partes deben permanecer juntas todo el ciclo del embalaje. 

El dispositivo es programado por VaqTEC bajo sus procedimientos de calidad y cuenta con 
certificado de calibración (validéz 1 año) 

 

El dispositivo registra datos cada 5 minutos. 

Duración: mayor a 15 días (a confirmar) 

 

 

Descarga de APP:  

Descarga de APP desde IOS o Android bajo el nombre : Va-Q-nection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-

Inicio de sesión
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Se muestran a continuación los pasos para su configuración y uso: 

1_ login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 

Email 

Caompañia 

Lugar 

Zona Horaria 

Tildar “Send temperature to” 
(enviar informe de temperatura a)

Tildar 
( enviar informe de 

temperatura)
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Se muestran a continuación los pasos para su configuración y uso: 

1_ login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(GMT-03:00) Montevideo/America

Código y nombre de puesto COVID 

calmettelaboratorio@gmail.com

Laboratorio Calmette - CHLA-EP

Departamento del puesto

SAVE (guardar) 

calmettelaboratorio@gmail.com



3-

Veri�cacion de Usuario

Ingresar el código 
recibido

Correo electrónico 
ingresado anteriormente

El informe de temperatura solo se 
enviará a un correo electrónico 
validado. Por lo tanto, se envía un 
código a:

VALIDATE CODE
(validar código) 
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Se muestran a continuación los pasos para su configuración y uso: 

1_ login 
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Se muestran a continuación los pasos para su configuración y uso: 

1_ login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

Con�rmación

PRESIONAR OK 
( Su e-mail fue validado. 

Gracias.)



5a-

Lectura código de barras

PRESIONAR SCAN BOX
(escaneo caja)

Realizar esta acción cada vez que se recibe 
el envío y antes de cada apertura para retiro de 
vacuna. 

Escanea desde el celular la temperatura 
del interior de la caja.



5b-

Lectura código de barras
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3_ Lectura de código de barra: 

 

 

Check temperature  Lecturas por medio del código de barra del contendor. Se utiliza esta 
función para verificar estado de recepción o estado de las condiciones durante su uso. 

Stop Logging: Fin del ciclo de vacunas en el contenedor. Una vez seleccionado deja de tomar 
mediciones y envía reporte a casilla de correo del login. 

 

 

 

 

 

 

Check temperature 
Lecturas por medio del código de barra 
del contendor. 
Se utiliza esta función para veri�car estado 
de recepción o estado de las condiciones 
durante su uso.

Stop Logging:
Fin del ciclo de vacunas en el contenedor. 
Una vez seleccionado deja de tomar 
mediciones y envía reporte a casilla de 
correo del login.

Para leer la temperatura del 
interior de la caja PRESIONAR
Check temperature.
SOLO al �nalizar la jornada y 
pasar la vacuna remanente a 
la heladera se debe presionar 
STOP LOGGING. 



SOLO presionar
STOP LOGGING 
al �nalizar la jornada y 
pasar la vacuna 
remanente a la heladera 
se debe presionar 
 

6-

Lectura de temperatura

Para escanear más de una caja presionar “NEXT BOX” o de lo contrario
presionar “ATRAS” hasta salir de la Aplicación  

Temperatura OK 

Temperatura Actual
en °C 
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3_ Lectura de código de barra: 

 

 

Check temperature  Lecturas por medio del código de barra del contendor. Se utiliza esta 
función para verificar estado de recepción o estado de las condiciones durante su uso. 

Stop Logging: Fin del ciclo de vacunas en el contenedor. Una vez seleccionado deja de tomar 
mediciones y envía reporte a casilla de correo del login. 

 

 

 

 

 

 

7-

Reporte
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4_ Ejemplo de Reporte: 

 

 



 
 
 
 

      
El área de trabajo se encuentra en condiciones adecuadas:    Si   No   Hora: ______ 

Observaciones:______________________________________________________ 

Se encuentran todos los integrantes del equipo:        Si         No     

Observaciones:______________________________________________________              

 

 

 

 

Fecha:  Turno: 
Departamento: Localidad: 
Lugar: N° de Puesto: 
Vacuna: 
Nombre  del responsable: 

Cantidad inicial de viales: 
 

Recuento durante el turno 
Reposición de viales 

Hora Cantidad 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total   

N° de conservadora: 
 

Control de temperatura de conservadoras del puesto vacunatorio 
Hora Temperatura 

A (°C) 
Temperatura 

B (°C) 
Cantidad 
Ice Pack 
repuesto 

Observaciones 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Registro de llamados a Emergencia móvil 
Hora Nombre C.I. 
   
   
   

Cantidad personas agendadas para el 
turno: 
Cantidad personas agendadas 
vacunadas en el turno: 
Cantidad personas sin agendar 
vacunadas en el turno: 

 

Firma responsable: 

 

____________________________ 

Aclaración: 

 

____________________________ 

PLANILLA PARA PUESTOS VACUNATORIOS 

2

Planilla de �scalización2 Termómetros / Dataloggers

Data Logger
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4_ Ejemplo de Reporte: 

 

 

Termómetros / Dataloggers

Data Logger

Monitoreo con datalogger
de heladera con 

Vacuna COVID-19



Manejo de viales 
al �nalizar la jornada 
NO DESCARTAR NINGUNA DOSIS

3



1 HORA ANTES
(DE FINALIZAR LA JORANDA)

VER AGENDA
Y CORROBORAR LA

HORA DE LAS ULTIMAS
100 PERSONAS

 

NO DEJAR PASAR 
A ESAS PERSONAS 

ANTES DE SU HORA 
AGENDADA

 

VACUNAR A MIEMBROS 
DEL EQUIPO DE TRABAJO 

PRESENTES O LISTA 
 

SE PREPARA DE A 
UNA DOSIS

SE VA CARGANDO 
DE A 1 VIAL E INOCULANDO

EN ORDEN DE VIALES DISPONIBLES
 

GUIAR A LAS PERSONAS A LOS 
PUESTOS QUE TIENEN VIALES DISPONIBLES

HASTA AGOTARLOS 
 

AVISAR A LOS PREPARADORES
DE LOS PUESTOS LA HORA

DE LA ULTIMA RECONSTITUCIÓN
 

SOBRA FALTA

X100



Gracias por su atención 


